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P bl . SURVEILLANCE INSTANTANEE DE LA RADIOACTIVITE DE L'AIR PAR LES TROIS BALISES ATMOSPHERIQUES
UDIIC

Gars o Lot o Tarn ¢ Tarn & Garanne COMMENTAIRES* : Présence de radioactivité naturelle (radon) . L'analyse des filtres et des cartouches en laboratoire (Cf. tableau de résultats surveillances terrestre et aquatique page 5) confirme |
ANALYSES - CONSEILS - FORMATIONS I'absence de radioactivité artificielle en spectrométrie gamma sur les filtres et les cartouches analysés, au dessus des seuils de mesures du laboratoire.
Site de Tarn-et-Garonne Anomalie: depuis le 10-09-2021un probléeme informatique ne nous a pas permis de rapatrier les dernieres valeurs du mois et les relevés ont été éffectués manuellement a partir de

60 avenue Marcel Unal I'ordinateur portable d'astreinte (pour les dépassements de seuils) . Arrét depuis Juillet 2020 par Météo France des relevés pluviométriques a Valence d'Agen.
82000 MONTAUBAN * Commentairess non couverts par l'accréditation

SEPTEMBRE 2021 |

VALENCE D'AGEN I MONTAUBAN AGEN CARACTERISTIQUES BALISES
Radioactivité naturelle: les maximums journaliers : 777777777777777 Radioactivité naturelle: les maximums ]EQ}Héiiéfé 77777777777777 Radioactivité naturelle: les maximums journaliers 1
RADON: maximum observé: 30,84 Bq/m3 RADON: maximum observé: 29,19 Bq/m3 RADON: maximum observé: 14,36 Ba/m3 MESURE DU RADON
Seuil de détection : 0,5 Ba/m®
40 40 40 Le radon présent naturellement dans notre
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ALPHA: maximum observé: 2,08 Bo/m3 ALPHA: maximum observé: 0,87 Bq/m3

ALPHA: valeurs en dessous du seuil de détection MESURE DES EMISSIONS ALPHA
Seuil de détection : 0,5 Bq/m3

4 4 2 Emises par de la radioactivité
b 3 g ; E ; naturelle et/ou artificielle.
z g 1 g 1
a 1 o ————— 0

1723 45 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0+ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
123456 7 8 91011121314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BETA: maximum observé:1,46 Bq/m3 BETA: maximum observé: 0.51 Ba/m3 BETA: valeurs en dessous du seuil de détection MESURE DES EMISSIONS BETA

Seuil de détection : 0,5 Bq/m3

4 4 4 Emises par de la radioactivité
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BETA retardé: valeurs en dessous du seuil de détection BETA retardé: maximum observé: 0,503 Bq/m3 BETA retardé: maximum observé: 0,036 Bq/m3 MESURES DES EMISSIONS BETA
RETARDEES
0,2 0,2 0,2 Mesure Béta renouvelée 5 jours apres
w015 T 0,15 w015 la mesure directe.
E 0,1 s 0,1 £ 0,1 Seuil de détection : 0,008 Bq/m®
g oos @ 0,05 & 005
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I0DE: valeurs en dessous du seuil de détection I0DE: valeurs en dessous du seuil de détection IODE: valeurs en dessous du seuil de détection MESURE DE L'IODE
Seuil de détection : 1 Ba/m®
4 4 . Radioactivité artificielle
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| Précipitations joumnaliéres (en millimétres d'eau)
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