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Surveillance

du TRITIUM dans les EAUX en novembre 2013 réalisée par le
LvD82 :
- rapport —d'essais— —

Mesure par scintillation liquide selon la norme NF ISO 9698, -tésultats exprimés a la date de
mesure. SD signifie seuil de décision et LD signifie limite de détection de I'analyse (avec
o=p=2,5%). Les incertitudes de mesure élargies sont exprimées a k=2

Lieu Type de Date de Date de Résultat en | SD | LD
préléevement prélevement mesure Becquerels
’ par litre
Montauban |5 Eau de pluie 31/10/13 13/12/13 <6 3 6
' **{octobre 2013)
Montauban % Eau de ville 29/11/13 13/12/13 <6 3 6
Saint Nicolas |B Eau de Garonne | 25/11/13 13/12/13 <6 3 6
de la Grave |*
Valence |25 Eau de ville 18/11/13 14/12/13 <6 3 6
d'Agen
Golfech Eau de ville 25/11/13 14/12/13 <6 3 6
Donzac % Eau de nappe 18/11/13 14/12/13 <6 3 6
Lamagistére |25 Eau de Garonne | 18/11/13 | 14/12/13 <6 3 | 6
Saint Nicolas |£% Eau de Garonne | 18/11/13 14/12/13 <6 3 6
de la Balerme |
Agen 5 Eau de ville 18/11/13 14/12/13 <6 3 6
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